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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Leki — zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ w
F.asinie”

Nr sprawy: 17/2019

WYJASNIENIA I ZMIANY TRESCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lasinie udzielam
wyjasnien do tresci zapytan, ktére wplyneto dnia 17.07.2019 .
Zamawiajqcy informuje, ;e pytania oraz odpowiedzi na nie stajq si¢ integralng czesciq specyfika-

¢ji istotnych warunkow zamdwienia i bedq wiqiqce przy skladaniu ofert.
Dotyczy Pakietu 1:
Zapytanie 1.

Czy Zamawiajacy, postepujac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo zamowieh pu-
blicznych (art. 7 1 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompaty-
bilnych z nimi glukometréw) charakteryzujace si¢ opisanymi ponizej cechami: a) Funkcja Auto-
coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt matej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z wy-
Swietleniem odeWiedniego komunikatu informujacego o niecatkowitym wypetnieniu paska na
wysSwietlaczu glukometru; ¢) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wynikéw pomiaru w jednostkach
20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia probki 5s i wielko§¢ prébki 0,5 mikrolitra;
f) zakres hematokrytu 10-70%, umozliwiajacy wykonywanie pomiaréw we krwi wlosniczkowej
0s0b dorostych i noworodkéw; g) bezdotykowy wyrzut zuzytego paska po pomiarze za pomoca
przycisku; h) stabilno$¢ paskow testowych i ptynéw kontrolnych wynoszaca 6 miesigcy po otwarciu
fiolki; i) temperatura dziatania paskow testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; 7)
podswietlany ekran glukometru; k) paski posiadajace wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie
wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zapytanie 2.

Czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w postaci wysokiej jakosci paskow testowych do glu-
kometréw (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometréw), charakteryzujacych sie opisanymi



ponizej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminujaca konieczno$¢ kodowania; b) Automatycz-
ne wykrywanie zbyt malej iloéci krwi wprowadzonej do paska wraz z wy$wietleniem odpowiednie-
go komunikatu informujacego o niecatkowitym wypelieniu paska na wy$wietlaczu glukometru; c)
Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysajaca krew; e-f) Wyrzut zuzyte-
go paska za pomoca przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaznikiem miejsce zasysania
krwi w przedniej czgsci paska nieco ponizej szczytowej; g) Mozliwos¢ wykorzystania jednostko-
wego opakowania paskow testowych w ciaggu 8 miesigcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia
probki 5s i wielkos§¢ probki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-6000mg/dl, zakres hematokrytu 20-
60% przy dokladno$ci wynikéw zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zale-
cana temperatura przechowywania paskéw w zakresie 1-32°j) paski posiadajace wszelkie dopusz-
czenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zapytanie 3.

Czy Zamawiajacy dopuszcza rOwnowazne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem
kompatybilnych glukometréw), charakteryzujace sig¢ nastgpujacymi parametrami: a) zakres wyni-
koéw pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umozliwiajacy wykonywanie pomiaréw
we krwi kapilamej i zylnej oséb dorostych i noworodkéw przy doktadnosci zgodnej z wytycznymi
aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zuzytego paska za pomocg przycisku; c) paski nie
wymagajace kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatno$¢ paskow
testowych do uzycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynoszaca 6 miesigey; f) wielko$¢ probki 0,5
mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w akresie 4-30 st. Celsjusza; h) paski
posiadajace wszelkie dopuszcezenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
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