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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania nr 11/ZP/2026 pn. ,,.Zakup sprzetu kardiologicznego na potrzeby SPZOZ w
tasinie”

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia

Zamawiajqcy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnig 11 wrzesnia Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz. U. 2024 r. poz. 1320) przedstawia tres¢ wnioskéw o wyjasnia tresci SWZ wraz z wyjasnieniami.

Pytanie nr 1 dotyczy SWZ i Umowy:

e Dotyczy czasu reakcji serwisu

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na wydtuzenie czasu reakcji serwisu na
zgtoszenie usterki (podjecie dziatan diagnostycznych) do 72 godzin w dni robocze.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wydtuza czas do 72 h (aktualizacja Zatqcznika nr 5 do SWZ w tym zakresie)

¢ Dotyczy czasu potwierdzenia przyjecia zgtoszenia awarii - §2 pkt 6) Umowy

Zwracamy sie z proébg do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na modyfikacje zapisu , Wykonawca
zobowigzany jest potwierdzi¢ przyjecie zgloszenia w ciagu 2 godzin” poprzez nadanie mu brzmienia
»Wykonawca zobowiagzany jest potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia w ciggu 2 godzin w dni robocze w
godzinach pracy serwisu tj. 8:00-16:00”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na modyfikacje (aktualizacja Zatgecznika nr 5 do SWZ w tym zakresie)

Pytanie nr 2 dotyczy Pakiet 1 Przedmiot zamdwienia: Defibrylator z kardiowersjg

¢ Dotyczy pozycji ,,Czas pracy urzadzenia na akumulatorach: min.320 minut monitorowania
lub min.400 defibrylacji z energiq wytadowania min.300J”

W zwigzku z faktem, Ze opisana przez Zamawiajacego funkcjonalnosc, ktéra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wylacznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamowieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, ktéry pozwala na co
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najmniej 10 godzin ciggtego monitorowania pacjenta oraz wykonanie co najmniej 200 wytadowan
maksymalng energia 200J.

Pragniemy réwniez zwrdci¢ uwage Zamawiajacego, ze okreslit ten parametr jako obligatoryjny
i jednoczesnie niepunktowany. Oznacza to, ze oferent majacy sprzet o lepszych parametrach
klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujace inne, rownie praktyczne
rozwigzanie zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie
nadmiarowe, ograniczajgce dostep do zamoéwienia wykonawcom oferujgcym rozwigzania
réwnowazne pod wzgledem medycznym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o czasie pracy na akumulatorach: min.320 minut
monitorowania lub min.400 defibrylacji z energiq wytadowania min.300) wymaga lub urzgdzenia,
ktdre pozwala na co najmniej 10 godzin ciggfego monitorowania pacjenta oraz wykonanie co najmniej
200 defibrylacji z energiqg wytadowania min.300..

e Dotyczy pozycji "Czas pracy urzadzenia na akumulatorach: ilos¢ defibrylacji z energia
min.325 J przy pracy z akumulatoréw min.400”

W zwigzku z faktem, ze opisana przez Zamawiajacego funkcjonalnosé, ktéra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wytacznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zaméwieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, ktéry pozwala na co
najmniej 10 godzin cigglego monitorowania pacjenta oraz wykonanie co najmniej 200 wyladowan
maksymalng energig 200).

Pragniemy réwniez zwrdci¢ uwage Zamawiajgcego, ze okredlit ten parametr jako obligatoryjny i
jednoczesnie niepunktowany. Oznacza to, ze oferent majgcy sprzet o lepszych parametrach klinicznych
(np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujgce inne, réwnie praktyczne rozwigzanie
zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie nadmiarowe,
ograniczajgce dostep do zamdwienia wykonawcom oferujgcym rozwigzania réwnowazne pod
wzgledem medycznym.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o czasie pracy na akumulatorach: ilos¢ defibrylacji
Z energiq min.325 J przy pracy z akumulatoréw min. 400 lub urzqdzenia, ktore pozwala na co najmniej
10 godzin ciggfego monitorowania pacjenta oraz wykonanie co najmniej 200 defibrylacji z energiq
wytadowania min.325J.

e Dotyczy pozycji , Transmisja danych badania EKG bedacej systemem odbioru sygnatu przez
jednostke zewnetrzna (np. modem min. 4G do transmisji badar EKG) do istniejacych stacji
odbiorczych, np. Grudzigdz, Wtoctawek, Torun”

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie na zasadzie réwnowaznosci defibrylatora
Corpuls 3, wykorzystujacego do przesytu zapisu EKG i innych danych medycznych system oparty na
przesyle tych danych na adres email. Proponowane przez nas rozwigzanie, uzywa modemu GSM
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zainstalowanego w defibrylatorze do potgczenia sie z serwerem, ktéry otrzyma zapis EKG. W tym
miejscu nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze system teletransmisji defibrylatora Corpuls 3 oparty na
przesyle danych na adres email jest catkowicie bezptatny (Zamawiajacy ponosi jedynie koszt karty SIM-
tak jak w przypadku kazdego oferowanego na rynku systemu).

Chcemy w tymi miejscu podkresli¢ fakt, ze system transmisji EKG oferowany w opisanym przez Paristwa
defibrylatorze jest systemem ptatnym oraz zamknietym- nie dajacym mozliwosci potaczenia go z
innymi dostepnymi na rynku systemami. Z powyiszej specyfikacji jednoznacznie wynika, ze mowa tutaj
o systemie Lifnet. System LIFENET jest systemem dedykowanym tylko i wytgcznie defibrylatorom marki
LIFEPAK, dystrybuowanym w Polsce przez firme STRYKER POLSKA, wczesniej Physio- Control.

W naszym przekonaniu, oferowany przez nas system transmisji EKG jest produktem réwnowaznym,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu nadrzedng funkcjonalnosc jaka jest przesyt zapisu EKG do pracowni
hemodynamiki, celem oceny stanu pacjenta pod katem koniecznosci pilnej interwencji angioplastyki.
W przypadku defibrylatora Corpuls 3, proces ten polega na zmierzeniu zapisu EKG, wraz ze wszystkimi
mierzonymi w chwili wykonywania badania parametrami zyciowymi pacjenta- np. NIBP, EtCO2, Sp02,
SpMet, SpHb, RR, temperatura ciata. Te wszystkie parametry moga byé mierzone i wysylane bezptatnie
do pracowni hemodynamiki. Po przestaniu tych danych system transmisji wysyta zapis w formie
dokumentu ,PDF” na wskazany przez odbiorce adres email, do ktérego bedzie zawsze miat dostep
lekarz dyzurny w pracowni.

Z medycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy przesyt danych EKG jest realizowany za pomoca
jednego lub dwdch niezaleznych systemoéw. Celem bowiem jest ich sprawne dostarczenie do pracowni
hemodynamiki.

Wskazywanie konkretnego systemu teletransmisji jest niezgodne z ustawg o zaméwieniach
publicznych (wyniki kontroli doraznej w zakresie legalnosci wyboru zamodwienia z wolnej reki
UZP/DKD/KSR/2881/KZ/655/09). W przedstawionym wyniku Prezes Urzedu podaje, ze , defibrylatory
z mozliwoécig transmisji danych oferowane sg bowiem przez rézne podmioty funkcjonujace na rynku,
zatem Zamawiajacy nie moze okresla¢ przedmiotu zamdwienia w sposéb ograniczajacy krag
potencjalnych wykonawcéw danego zamdéwienia poprzez powigzanie go z innymi produktami (w
niniejszej sprawie z systemem teleinformatycznym), gdyz takie dziatanie narusza zasade uczciwej
konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcow opisang w art. 7 ust. 1 ustawy. W ocenie Prezesa
Urzedu, realizacja zamdwien przez zamawiajacych powinna prowadzi¢ do mozliwosci swobodnego
wyboru sposérod dostepnych na rynku produktéw lub ustug. Nie moze by¢ akceptowana sytuacja, w
ktérej Zamawiajacy poprzez opis przedmiotu zaméwienia wylacza konkurencje w zakresie obszaru, co
do ktérego mozna dokona¢ wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym. W przeciwnym przypadku
mielibySmy bowiem do czynienia z sytuacja, w ktérej stosowanie okre$lonego systemu
teleinformatycznego determinowatoby na wiele lat zakup urzadzen tylko jednego producenta.
Dziatania takie prowadzitby do naruszenia zasad wolnego rynku, na ktérym dziatajg podmioty
konkurencyjne, staly réwniez w sprzecznosci z ustawa Prawo zaméwien publicznych, a ich
sankcjonowanie prowadzi do patologii systemu zamdwien publicznych”.

Pragniemy zwréci¢ w tym miejscu uwage Zamawiajgcego, ze opublikowany opis przedmiotu
zamoOwienia wskazuje jednoznacznie na produkt Lifepak 15 firmy Stryker co uniemozliwia ztozenie
oferty wiecej niz jednemu wykonawcy, famigc zasady uczciwej konkurencji co stoi w sprzecznosci z
ustawa o0 zamowieniach publicznych.
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W zwigzku z powyiszym wnosimy o dopuszczenie defibrylatora Corpuls 3 jako produktu
rownowaznego.

Odpowiedzi:

Zamawiajqcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia pozwalajgcego na transmisje danych badania EKG
bedgcej systemem odbioru sygnatu przez jednostke zewnetrznq (np. modem min. 4G do transmisji
badan EKG) do istniejgcych stacji odbiorczych, np. Grudzigdz, Wioctawek, Torun lub urzgdzenie
pozwalajgce na transmisje danych badania EKG bedgcej systemem odbioru sygnatu przez jednostke
zewnetrznq -modem GSM- do istniejgcych stacji odbiorczych, np. Grudzigdz, Wtoctawek, Torun

e Dotyczy pozycji ,Codzienny auto test poprawnosci dziatania urzadzenia bez udziatu
uzytkownika, bez koniecznosci wigczania urzadzenia. Potwierdzenie poprawnosci dziatania
z datg, godzing, numerem aparatu umieszczone na wydruku.”

W zwigzku z faktem, Ze opisana przez Zamawiajgcego funkcjonalnosc, ktéra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wytacznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zaméwieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, ktéry wykonuje test przy
kazdym uruchomieniu urzadzenia.

Oferowane przez nas rozwigzanie sprowadza sie do tego samego efektu jakim jest potwierdzenie
gotowosci aparatu do pracy.

Pragniemy rédwniez zwrdci¢ uwage Zamawiajacego, ze okreélit ten parametr jako obligatoryjny
i jednoczesnie niepunktowany. Oznacza to, ze oferent majacy sprzet o lepszych parametrach
klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujgce inne, réwnie praktyczne
rozwigzanie zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie
nadmiarowe, ograniczajace dostep do zamoéwienia wykonawcom oferujgcym rozwigzania
rownowazne pod wzgledem medycznym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o parametrze ,,Codzienny auto test poprawnosci
dziatania urzgdzenia bez udziatu uzytkownika, bez koniecznosci wigczania urzqdzenia. Potwierdzenie
poprawnosci dziafania z datg, godzing, numerem aparatu umieszczone na wydruku” lub urzqgdzenia
ktory wykonuje test przy kazdym uruchomieniu urzqdzenia oraz wykonuje codzienny auto test
poprawnosci dziatania urzqdzenia bez udziafu uzytkownika, bez koniecznosci wilqczania urzgdzenia.
Potwierdzenie poprawnosci dziatania z datg, godzing, numerem aparatu umieszczone na wydruku

¢ dotyczy pozycji , Tryb AED: poziomy wytadowan z zakresu min.150-360 J”

Zwracamy sie prosbg o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, ktory stosuje staty-
nie eskalacyjny protokét defibrylacji w zakresie energii do 200 J.

Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze nie stoi to w sprzecznosci z wytycznymi, ktére wskazuja, ze to
producent okresla algorytm postepowania podczas defibrylacji, a skutecznosc defibrylacji zalezy od
wielu czynnikéw- jednym z gtéwnych czynnikéw wptywajgcych na skutecznosé defibrylacji jest bardzo
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doktadny pomiar impedancji ciata pacjenta oraz zapewnienie wysokiego przeptywu mézgowo-
wieficowego podczas resuscytacji.

Pragniemy réwniez zwrdci¢ uwage Zamawiajacego, ze okreélit ten parametr jako obligatoryjny nie
punktowany. Oznacza to, ze oferent majacy sprzet o lepszych parametrach klinicznych (np.
wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujgce inne, réwnie praktyczne rozwigzanie
zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie nadmiarowe,
ograniczajace dostep do zamédwienia wykonawcom oferujgcym rozwigzania réwnowazne pod
wzgledem medycznym.

Odpowiedi:

Zgodnie z SWZ

e dotyczy pozycji "Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J”

W zwigzku z faktem, ze opisana przez Zamawiajacego funkcjonalnosé, ktdra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wytacznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zaméwieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, umoizliwiajgcego
defibrylacje asynchroniczng oraz synchroniczng w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43
pozioméw energii, przy zastosowaniu kondensatoréw generujacych wyzsze napiecie, oraz zakresie
pomiaru impedancji 15 Q do 600 Q co pozwala na osiagniecie tego samo efektu klinicznego przy uzyciu
nizszych energii.

Najnowsze badania oraz wytyczne wskazujg, ze obydwie protokoly s3 rdownowazne. Gtéwna rdznica
polega na ksztatcie krzywej defibrylacji oraz osigganych przez nig wartosciach czasu, natezenia oraz
napiecia. Istotnym elementem jest réwniez to, ze w przypadku uzycia niskoenergetycznego protokotu,
szczytowe natezenie pradu jest bardzo zblizone do sredniego natezenia, co pozwala na ograniczenie
ryzyka uszkodzenia mie$nia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

Pragniemy réwniez zwroci¢ uwage Zamawiajacego, ze okreslit ten parametr jako obligatoryjny, nie
punktowany. Oznacza to, ze oferent majgcy sprzet o lepszych parametrach klinicznych (np.
wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujace inne, rownie praktyczne rozwigzanie zamiast
wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie nadmiarowe, ograniczajgce
dostep do zaméwienia wykonawcom oferujgcym rozwigzania réwnowazne pod wzgledem
medycznym.

Odpowied::

Zgodnie z SWZ

s dotyczy pozycji "tyzki twarde z regulacja energii defibrylacji, wyposaione w przycisk
umozliwiajacy drukowanie na zgdanie.”

W zwigzku z faktem, ze opisana przez Zamawiajgcego funkcjonalnosé, ktora jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wylacznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamoéwieniach Publicznych, jest firma Stryker
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Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, umozliwiajgcego
automatyczny wydruk po kazdej defibrylacji, obejmujacy dane pacjenta, parametry zyciowe oraz
krzywa EKG bez wzgledu rodzaj zastosowanych tyzek?

Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze proponowane, przez nas rozwigzanie sprowadza sie do tego samego
efektu, a jedynie jest realizowane w inny- podobny sposdb. Automatyczny wydruk pozwala
obstugujacemu defibrylator na brak koniecznosci pamietania o wcisnieciu konkretnego przycisku
i skoncentrowaniu sie na pacjencie.

Pragniemy réwniez zwrdci¢ uwage Zamawiajgcego, ze okreélit ten parametr jako obligatoryjny i
jednoczesnie niepunktowany. Oznacza to, ze oferent majgcy sprzet o lepszych parametrach klinicznych
(np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujgce inne, réwnie praktyczne rozwigzanie
zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie nadmiarowe,
ograniczajgce dostep do zamdwienia wykonawcom oferujagcym rozwigzania réwnowazine pod
wzgledem medycznym.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzgdzenia o parametrze ,fyzki twarde z reqgulacjq energii
defibrylacji, wyposazone w przycisk umoZliwiajgcy drukowanie na Zqdanie lub fyzki twarde
umoiliwiajgce automatyczny wydruk po kazdej defibrylacji i z regulacjq energii defibrylacji,
wyposazone w przycisk umozliwiajgcy drukowanie na zqdanie”

o dotyczy pozycji ,,Petna obstuga defibrylatora z tyzek defibrylacyjnych zewnetrznych (wybdr
energii, defibrylacja, wydruk start/stop na zadanie), takze przy zainstalowanych naktadkach
pediatrycznych/neonatologicznych”

Czy Zamawiajgcy dopusci defibrylator umozliwiajgcy automatyczny wydruk po kaidej defibrylacji,
obejmujacy dane pacjenta, parametry zyciowe oraz krzywa EKG.

Pragniemy zwréci¢ uwage, Zze proponowane, przez has rozwigzanie sprowadza sie do tego samego
efektu, a jedynie jest realizowane w inny- podobny sposéb. Automatyczny wydruk pozwala
obstugujagcemu defibrylator na brak koniecznosci pamietania o wciénieciu konkretnego przycisku i
skoncentrowaniu sie na pacjencie.

Dodatkowo, pragniemy podkresdlié, ze stworzony przez Zamawiajacego opis przedmiotu zamdwienia
wskazuje jednoznacznie na urzadzenie Lifepak 15 firmy Stryker, co w sposéb oczywisty ogranicza
zasady uczciwej konkurencji, a tym samym stoi w sprzecznosci z ustawa o Zamédwieniach publicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzgdzenia o parametrze: ,Pefna obstuga defibrylatora z
tyzek defibrylacyjnych zewnetrznych (wybdr energii, defibrylacja, wydruk start/stop na Zqdanie), takze
przy zainstalowanych naktadkach pediatrycznych/neonatologicznych” lub ,,urzqdzenia wyposazonego
w tyzki twarde umozliwiajgce automatyczny wydruk po kazdej defibrylacji i z petng obstugg
defibrylatora z tyiek defibrylacyjnych zewnetrznych (wybér energii, defibrylacja, wydruk start/stop na
Zgdanie)
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e dotyczy pozycji ,Czestosé stymulacji min. 40-170 impulséw/minute”

W zwigzku z faktem, ze opisana przez Zamawiajgcego funkcjonalnos$é, ktdra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wytacznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy 0 Zaméwieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, dokonujgcego
nieinwazyjnej stymulacji w trybach fix oraz demand w zakresie od 30 do 150 imp/ min oraz w trybie
overdrive od 30 do 300 imp/ min. Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze stymulacja pacjenta z bradykardia do
wartosci 150 ud/ min jest juz wartoscig bardzo duzg i wedtug naszej wiedzy nie ma uzasadnionego
medycznego powodu by przekraczac tq wartos¢.

Pragniemy réwniez zwréci¢ uwage Zamawiajacego, ze okreslit ten parametr jako obligatoryjny i
jednoczesnie niepunktowany. Oznacza to, ze oferent majacy sprzet o lepszych parametrach klinicznych
(np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujgce inne, réwnie praktyczne rozwigzanie
zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie nadmiarowe,
ograniczajgce dostep do zamowienia wykonawcom oferujacym rozwigzania réwnowaine pod
wzgledem medycznym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzgdzenia o funkcjonalnosci: , Czestos¢ stymulacji min. 40-
170 impulséw/minute lub Czestos¢ stymulacji w zakresie od 30 do 150 imp/ min

o dotyczy pozycji ,,Regulacja pradu stymulacji min. 0-170 mA”

W zwigzku z faktem, ze opisana przez Zamawiajgcego funkcjonalnosé, ktéra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktérego wytgcznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamdwieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, umozliwiajgcego
stymulacje w zakresie natezenia od O do 150 mA. Powyzsza prosba opiera sie na fakcie, ze wysokie
natezenie nie sg potrzebne w defibrylatorach wykorzystujacych nowoczesne, niskoenergetyczne
protokoty elektroterapii. Wytyczne, réwniez i w tym miejscu nie precyzujg doktadnej energii stymulaciji.

Pragniemy réwniez zwréci¢ uwage Zamawiajgcego, ze okreslit ten parametr jako obligatoryjny i
jednoczesnie niepunktowany. Oznacza to, ze oferent majacy sprzet o lepszych parametrach klinicznych
(np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujgce inne, réwnie praktyczne rozwigzanie
zamiast wymaganego przez Zamawiajgcego zostanie odrzucony. Jest to dziatanie nadmiarowe,
ograniczajace dostep do zamodwienia wykonawcom oferujagcym rozwigzania réwnowazine pod
wzgledem medycznym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o funkcjonalnosci: ,Regulacja prqdu stymulacji
min. 0-170 mA” lub ,,Regulacja prqdu stymulacji min. od 0 do 150 mA”
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¢ dotyczy pozycji ,Zakres czestosci akcji serca od 20-250 u/min”

Zwracamy sie z prosba o wyrazeni zgodny na zaoferowanie defibrylatora dokonujgcego pomiaru
tetna wykorzystujacego technologie Masimo Rainbow set, z pomiarem w zakresie od 25- 240 ud.
Min.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o zakresie czestosci akcji serca od 20-250 u/min
lub o zakresie czestosci akcji serca od 25- 240 ud. Min

¢ dotyczy pozycji "Zakres wzmocnienia sygnatu EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6
pozioméw wzmocnienia.”

W zwigzku z faktem, ze opisana przez Zamawiajacego funkcjonalnosc, ktdra jest charakterystyczna dla
defibrylatora Lifepak 15, ktdérego wytgcznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, co stoi
w sprzecznosci z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamoéwieniach Publicznych, jest firma Stryker
Polska, wnosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, ktéry umozliwia
monitorowanie EKG z 3, 5 oraz 12 odprowadzen, dokonuje pomiaru akgji serca w zakresie od 18 do
300 ud. Min, posiada funkcje wzmocnienia zapisu EKG o wartosci 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto,
ktory dostosowuje wielkos¢ krzywej EKG tak by zapis EKG o najwiekszej amplitudzie zajmowat 50%
miejsca dostepnego na ekranie oraz nie posiada funkcji wykrywania oraz wyéwietlania impulséw
stymulatora implementowanego.

Pragniemy zwréci¢ uwage, ze Zamawiajacy okresla ten parametr jako element obligatoryjny co
skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy, ktory posiada rozwigzanie posiadajgce inne réwnie istotne
funkcjonalnosci niz opisane przez Zamawiajacego. Jest to dziatanie nadmiarowe, ograniczajace dostep
do zamoéwienia wykonawcom oferujgcym rozwigzania réwnowazine pod wzgledem medycznym.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o funkcjonalnosci ,,Zakres wzmocnienia sygnatu
EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 pozioméw wzmocnienia” lub ,,Zakres wzmocnienia sygnatu
EKG min. 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto”

o dotyczy pozycji ,Zakres pomiaru tetna: min.30 do 230 uderzer na minute”

Zwracamy sie z prosbhg o wyrazeni zgodny na zaoferowanie defibrylatora dokonujacego pomiaru
tetna wykorzystujacego technologie Masimo Rainbow set, z pomiarem w zakresie od 25- 240 ud.
Min.

Odpowiedz;

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o parametrze ,Zakres pomiaru tetna: min.30 do
230 uderzeri na minute” Lub ,,Zakres pomiaru tetna w zakresie od 25- 240 ud. Min.”
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e dotyczy pozycji ,Zestaw kaniul dla pacjenta zaintubowanego, min.10szt
(kaniul/defibrylator)”

Zwracamy sie z prosbg o wyrazenie zgody na zaoferowanie defibrylatora wyposazonego w modut
pomiarowy EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 100 mmHg, ktéry wykorzystuje do pomiaru technologie
pomiaru w strumieniu gtéwnym przy wykorzystaniu czujnika oraz jednorazowych adapteréw
pomiarowych.

Nasze pytanie wynika z faktu, ze powszechnie sg stosowane dwie formy pomiaru EtCO2 - pomiar
dokonywany w strumieniu bocznym, ktéry wymaga prdébkowania mieszaniny oddechowej do
urzadzenia celem pomiaru oraz pomiar w strumieniu gtéwnym, ktéry analizuje w czasie rzeczywistym
mieszanine oddechowg za pomocg wigzki fali promieniowania podczerwonego.

Oferowany przez nas defibrylator Corpuls 3 wykorzystuje wtasnie tg drugg technike pomiaru- jest ona
jedng z czesciej wykorzystywanych np. w kapnografach Emma- ktére sg jednym z niezbednych
elementow wyposazenia zespotow ratownictwa medycznego.

Obydwie technologie daja ten sam efekt pomiarowy i brak jest wyzszosci jednej nad druga.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o dopuszczenie urzgdzenia, ktére zamiast jednorazowych linii
pomiarowych wykorzystuje jednorazowe adaptery do zamocowania sensora pomiarowego.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy pozwala na zaoferowanie urzqdzenia o parametrze Zestaw kaniul dla pacjenta
zaintubowanego, min.10szt (kaniul/defibrylator})” lub urzqdzenia wyposazonego w moduf pomiarowy
EtCO2, ktéry wykorzystuje do pomiaru technologie pomiaru w strumieniu gidwnym przy wykorzystaniu
czujnika oraz jednorazowych adapteréw pomiarowych.

Sporzgdzita:
Dor St;inke

St. specjalista ds. zamdwien
publicznych i projektow






